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Ⅰ研究の成果(1000字程度)
(図表も含めて分かりやすく記入のこと)
ポンプ等の動力を使用しない捕集装置のことをパッシブサンプラと呼ぶ。ただ設置す
るだけで空気中の粒子濃度を測定出来ることから、多数点における捕集や個人曝露量調
査などに役立つ。しかしながら、積極動力源に頼らないパッシブサンプラにおいて、捕
集粒子量の不足が予想されることから、粒子1つ1つ の顕微鏡観察が不可欠となる。そ
こでパッシブサンプラの捕集基板上に付着したSPMを光学顕微鏡、または電子顕微鏡を
用いて、粒径・形状・個数を観察、測定することを考えた。顕微鏡観察の利点はその感度
にある。電子天秤などで秤量できない質量領域において、顕微鏡を用いることにより対
象物の個数、サイズの定量が可能となる。本研究は、パッシブサンプラ開発の基礎とな
る顕微鏡観察による粒子の定量の可能性について、顕微鏡(OPM)およびパーティクル
カウンタ(PC)による粒子濃度の定量結果を比較することにより調査した。
フィルタ上の ごく微量粒子をOPM
観察す ることで、短時間の捕集期 間で
SPM濃 度 を正確 に定量 できることが
確認 できた。OPMに よって確認され
た濃度 とともにPCに よる濃度 も増加
す るこ とが分かったが、OPMに よる
濃度の方が高い傾向がみ られた(Fig)。
PCで 用いた粒径較正用粒子 と測定対
象粒子の光散乱特性の相違 より、OPM
による粒子の幾何径(dOPM)はPCに
よる光散乱径(dPC)と異なる。それ ら
の相違 について、Mieの散乱理論 に基
づき計算 ・説 明を行 った。計算の結果、
dOPMはdPCより1.7-2.5倍大きいことが分かった。これ らの理論上の係数 をPCの 観察粒
径 に積算す ることで(PC*)、PC観察 による粒径 を実際の粒径 に対応 させた。その結果、
OPM濃度 はPC*濃度 より も低い傾 向を示すこ とが分かった。PCに よる粒子の計数効率
は高いことが知 られているが、その粒度測定の精度 については、環境 中粒子の散乱特性
について著 しく情報量が少ない ことか ら、信頼性 の低いものであることが分かった。同
時に、粒 子の計数損失の問題 はあるか もしれないが、化学構成 の不明な粒子 に対 し粒度
測走が高いことがOPMの 利点の一つ として挙げ られる。
Fig. Particle number distributions by OPM 
and PC methods. Concentrations are 
accumulated from the largest to smaller 
particle size fractions.
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